DSC操作注意事項：

(1) 一定要確實了解量測sample的裂解溫度(TGA圖譜)
(2) 每量測完一個sample，Method 的 end condition 一定要設定為70度除水氣以保護爐體因水氣而腐蝕。
(3) DSC 關機前務必恆溫70度與 purge Nitrogen "一小時"，
此操作是確保爐內水氣完全消除。
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